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Die Studie erfolgte auf der Basis des ,International Protocol for validation of blood pressure measuring devices in adults, i FR A
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Die Messwerte und die Probandengrunddaten wurden auf Protokollbégen tbermittelt, die entsprechend dem Pri
fprotokoll der DHL (Anhang 1) gestaltet waren.
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